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Внешний вид приборов БИОПТРОН

БИОПТРОН 
Компакт III

БИОПТРОН ПРО 1 БИОПТРОН 2
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  Физические характеристики, биологические эффекты и 
преимущества полихроматического некогерентного  
поляризованного света прибора БИОПТРОН

1. Свет БИОПТРОН состоит из наиболее полезного для клеток кожи видимого 
фрагмента солнечного света (длиной волны 480 – 760 нм) и небольшой части 
инфракрасного (760 – 3400  нм), без ультрафиолета, что делает его безопасным для 
глаз и кожи, а также исключает возможность появления пигментаций в результате 
лечения. Высокая степень поляризации света (свыше 95 %) оказывает положительное 
воздействие на структуру клеточной мембраны, способствуя ее стабилизации и 
улучшению функционирования.

2. Свет БИОПТРОН обладает противовоспалительным, иммуномодулирующим, 
трофикостимулирующим, липолитическим, спазмолитическим и лимфодренирующим 
эффектами, уменьшает зуд и болевые ощущения в очагах поражения.

3. Свет БИОПТРОН способствует восстановлению нормального состояния 
эпидермиса благодаря активации процессов выделения факторов роста 
кератиноцитов, ускорению деления кератиноцитов и обновления эпидермиса.

4. Свет БИОПТРОН способствует активации регенерационных процессов в дерме 
благодаря стимуляции обменных процессов, нормализации синтеза эластина и 
коллагена, улучшению микроциркуляции и уменьшению образования свободных 
радикалов.

5. Свет БИОПТРОН повышает эффективность применяемых косметических средств 
и лечебных топических медикаментов (нанесенных после сеанса светотерапии), 
способствуя их проникновению в более глубокие слои кожи.

6. Лечение поляризованным светом прибора БИОПТРОН хорошо переносится 
больными и не вызывает каких-либо побочных реакций и осложнений.

7. Достоинством прибора БИОПТРОН является возможность его применения в 
домашних условиях на завершающих этапах комплексного лечения дерматозов.

Показания к назначению полихроматического 
некогерентного поляризованного света

Дерматология
1. Заболевания сальных желез (акне, себорейный дерматит, розацеа);
2. Инфекционные дерматозы (пиодермии, простой герпес, микроспория гладкой 

кожи);
3. Контактный дерматит (простой и аллергический);
4. Аллергодерматозы (атопический дерматит, экзема);
5. Эрозивно-язвенные поражения (простой герпес, ангииты кожи, трофические 

язвы, липоидный некробиоз);
6. Псориаз, красный плоский лишай;
7. Очаговая алопеция.
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Косметология
1. Преждевременное старение кожи;
2. Коррекция возрастных изменений;
3. Морщины (мелкие и средние);
4. Рубцовые изменения (в т.ч. келоиды);
5. Стрии;
6. Себорея.

Эстетическая медицина (в т.ч. пластическая хирургия)
1. Блефаропластика;
2. Маммопластика;
3. Ринопластика;
4. Пластика сухожилий;
5. Дермабразия;
6. Перманентный макияж губ;
7. Перманентный макияж век, бровей;
8. Предоперационная подготовка;
9. Реабилитационная программа.

Противопоказания к назначению полихроматического 
некогерентного поляризованного света

Общие:
1. Злокачественные новообразования любой локализации;
2. Все формы туберкулеза в активной стадии (БК+);
3. Острые нарушения мозгового кровообращения (головного и спинного мозга);
4. Наличие абсолютных показаний к оперативному вмешательству
или применению других специальных методов лечения.

Относительные:
1. Фотодерматозы;
2. Заболевания внутренних органов в стадии декомпенсации;
3. Индивидуальная непереносимость метода и негативное отношение пациента к 
методике лечения.

Практические рекомендации применения прибора
БИОПТРОН

Светотерапия БИОПТРОН предназначена для использования в лечебных стационарах, 
поликлиниках, амбулаториях, санаториях и других лечебно-профилактических 
учреждениях, врачебно-физкультурных диспансерах, косметических салонах, 
центрах аэробики и фитнесса.

PMM-008-08.indd   8 3/29/10   2:43:17 PM



9

I. Дерматология

Акне
Методика лечения:

Воздействие прибором БИОПТРОН проводят ежедневно 1-2 раза в день, 
продолжительностью 8 – 10 мин. на каждое поле. Свет направляют под прямым 
углом к обрабатываемой поверхности, на заранее очищенную кожу. Оптимальное 
расстояние между прибором и участком воздействия – 5 –10 см. Продолжительность 
лечения не менее 2 нед., перерыв 2 – 3 нед. Длительность курса – не менее 6 
недель.

Себорейный дерматит
Методика лечения:

Воздействие прибором БИОПТРОН  проводят ежедневно 1-2 раза в день, 
продолжительностью 8 – 10 мин. на каждое поле. Свет направляют под прямым 
углом к обрабатываемой поверхности, на заранее очищенную кожу. Оптимальное 
расстояние между прибором и участком воздействия – 5 –10 см. Длительность курса 
в зависимости от состояния кожи, но не менее 2 – 3 нед. с перерывом 1 мес. 
Периодически в процессе лечения перед сеансом светотерапии целесообразно 
очистить кожу с помощью отшелушивающих средств. 

Стероидная розацеа
Методика лечения:

Воздействие прибором БИОПТРОН проводят ежедневно 1-2 раза в день, 
продолжительностью 6 – 8 мин. на каждое поле. Свет направляют под прямым углом 
к обрабатываемой поверхности, на заранее очищенную кожу. Оптимальное 
расстояние между прибором и участком воздействия – 5 –10  см. Продолжительность 
лечения 12 – 16 сеансов.

Простой герпес
Методика лечения:

Воздействие прибором БИОПТРОН необходимо начинать как можно раньше (в 
период предвестников заболевания или сразу после появления симптомов 
заболевания). Ежедневно 2 раза в день в течение 8 – 10 дней. Продолжительность 
процедур 6 – 8 мин. на каждое поле. Свет направляют под прямым углом к 
обрабатываемой поверхности. Оптимальное расстояние между прибором и 
участком воздействия – 5 –10 см.
При своевременно начатом лечении после 3-4 сеансов светотерапии процесс 
полностью регрессирует.

PMM-008-08.indd   9 3/29/10   2:43:17 PM



10

Пиодермии
Методика лечения:

Воздействие прибором БИОПТРОН проводят ежедневно 1 –  2 раза в день в течение 10 –  12 
дней. Продолжительность процедур 8 – 10 мин. на каждое поле. Свет направляют под 
прямым углом к обрабатываемой поверхности. Оптимальное расстояние между 
прибором и участком воздействия – 5 –10 см.

Микроспория гладкой кожи
Методика лечения:

Воздействие прибором БИОПТРОН проводят 1–2 раза в день, продолжительностью 
8 – 10 мин. на каждое поле до исчезновения клинических симптомов и получения 
отрицательных результатов микроскопического исследования. Свет направляют 
под прямым углом к обрабатываемой поверхности. Оптимальное расстояние между 
прибором и участком воздействия – 5 –10 см.

Экзема
Методика лечения:

Воздействие прибором БИОПТРОН проводят ежедневно 1–2 раза в день, 
продолжительность сеанса 4 – 6 мин. на каждое поле. Свет направляют под прямым 
углом к обрабатываемой поверхности. Оптимальное расстояние между прибором и 
участком воздействия – 5 –10 см.
Продолжительность лечения – до исчезновения симптомов заболевания. 

Атопический дерматит
Методика лечения:

Регулярное профилактическое применение прибора БИОПТРОН на места наиболее 
частой индивидуальной локализации проявлений заболевания по 2 мин. на про-
блемную зону, 1 – 2 раза в день. Во время рецидива заболевания продолжительность 
сеансов по 2 – 4 мин. на проблемную зону до 3-х раз в день. Свет направляют под 
прямым углом к обрабатываемой поверхности. Оптимальное расстояние между 
прибором и участком воздействия – 5 –10 см. Продолжительность лечения 10-14 
дней, после перерыва в течение 2-х недель целесообразно повторение курса.

NB!  Для получения более быстрого и выраженного терапевтического 
эффекта сеансы светотерапии на очаги поражения при атопическом 
дерматите следует дополнять воздействием на рефлекторно-
сегментарные зоны шейно-грудного или пояснично-крестцового 
отделов позвоночника, в зависимости от места локализации 
процесса (см. рисунок на стр. 11).
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Контактный дерматит
Методика лечения:

После прекращения действия раздражителя применение прибора БИОПТРОН по 2 
- 4 мин. 1 – 2 раза в день до полного исчезновения симптомов заболевания. Свет 
направляют под прямым углом к обрабатываемой поверхности. Оптимальное 
расстояние между прибором и участком воздействия – 5 –10 см. 

Псориаз
Методика лечения:

Во время рецидива заболевания продолжительность сеансов по 2 – 4 мин. на 
проблемную зону, до 3-х раз в день. Воздействие проводят только после удаления 
чешуек или чешуекорок с поверхности очага кератолитическими средствами. Свет 
направляют под прямым углом к обрабатываемой поверхности. Оптимальное 
расстояние между прибором и участком воздействия – 5 –10 см. Длительность
курса – 3 - 4 недели.

Очаги
поражения

Очаги
поражения

Паравертебрально
на рефлекторно - сегментарные 

зоны шейно - грудного отдела 
позвоночника

Паравертебрально
на рефлекторно - сегментарные 
зоны пояснично - крестцового 

отдела позвоночника
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Красный плоский лишай
Методика лечения:

Во время рецидива заболевания продолжительность сеансов по 2 – 4 мин. на 
проблемную зону, до 3-х раз в день. Свет направляют под прямым углом к 
обрабатываемой поверхности. Оптимальное расстояние между прибором и участком 
воздействия – 5 –10 см. 
Длительность курса – 3 – 4 недели.

Эрозивно-язвенные поражения
Методика лечения:

Воздействие прибором БИОПТРОН проводят ежедневно 2 раза в день, 
продолжительность сеанса 6 – 8 мин. на каждое поле. Свет направляют под прямым 
углом к обрабатываемой поверхности. Оптимальное расстояние между прибором и 
участком воздействия – 5 –10 см. Продолжительность лечения – до эпителизации 
очагов. 

Очаговая алопеция
Методика лечения:

Воздействие прибором БИОПТРОН проводят ежедневно 2 раза в день, 
продолжительность сеанса 8 – 10 мин. на каждое поле. Свет направляют под прямым 
углом к обрабатываемой поверхности. Оптимальное расстояние между прибором и 
участком воздействия – 5 –10 см. Длительность курса – 30 – 40 дней.

NB! Сочетанное применение светотерапии БИОПТРОН с 
соответствующим местным и системным медикаментозным 
лечением дерматоза позволяет получить более быстрый и 
выраженный терапевтический эффект.
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II. Косметология

Профилактика старения кожи
Методика лечения:

Начиная с 25 – 30 лет – 1 раз в месяц курсом 8 – 10 дней, ежедневно по 6-8 минут на 
проблемные зоны (зоны наиболее частого возникновения мимических морщин) 2 
раза в день. Свет направляют под прямым углом к обрабатываемой поверхности. 
Оптимальное расстояние между прибором и участком воздействия – 5 –10 см.

Коррекция возрастных изменений кожи
Методика лечения:

Ежедневно в течение 8 – 10 дней на проблемные зоны по 8 – 10 минут 2 раза в день, 
частота повторения в зависимости от состояния кожи. Свет направляют под прямым 
углом к обрабатываемой поверхности. Оптимальное расстояние между прибором и 
участком воздействия – 5 –10 см.

Морщины (мелкие и средние, носогубные складки, область вокруг рта,
 «гусиные лапки» около глаз и др.)

Методика лечения:
Один раз в 3 месяца ежедневно в течение 8 – 10 дней на места локализации морщин 
по 8 – 10 минут 2 раза в день. Свет направляют под прямым углом к обрабатываемой 
поверхности. Оптимальное расстояние между прибором и участком воздействия – 
5 –10 см.

Рубцы различного происхождения (последствия ожогов, 
угревой сыпи, травм, после пластических операций)

Методика лечения:
Ежедневно по 8 минут на поле 2 раза в день в течение 10 дней. Повторение курса 
через 2 – 3 недели в зависимости от состояния рубцов. Свет направляют под прямым 
углом к обрабатываемой поверхности. Оптимальное расстояние между прибором и 
участком воздействия – 5 –10 см.

Келоиды
Методика лечения:

Применение света БИОПТРОН целесообразно лишь на келоидные рубцы со сроком 
возникновения до 5 месяцев. Ежедневно по 8 – 10 минут 2 раза в день, длительность 
курса не менее 14 дней. Повторение курса через 2 – 3 недели. Свет направляют под 
прямым углом к обрабатываемой поверхности. Оптимальное расстояние между 
прибором и участком воздействия – 5 –10 см.
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Стрии (растяжение кожи после прибавки веса или беременности)

Методика лечения:
Ежедневно 1 – 2 раза в день по 4 минуты на каждую проблемную зону, длительность 
курса не менее 14 дней. Повторение курса через 2 – 3 недели. Свет направляют под 
прямым углом к обрабатываемой поверхности. Оптимальное расстояние между 
прибором и участком воздействия – 5 – 10 см.

NB!   Сочетанное применение светотерапии БИОПТРОН и традиционных 
косметических средств (после сеанса светотерапии) позволяет 
получить более быстрый и выраженный терапевтический эффект.

III. Эстетическая медицина (интраоперационная обработка)

(по материалам областной КБ № 3 г. Ульяновск)

Применение светотерапии БИОПТРОН при блефаропластике, 
коррекции ушных раковин, маммопластике,  подтяжке кожи лица и др.

Обработка раневой поверхности 

Методика:
Во время операции в течение 4 – 8 минут свет направляют под прямым углом к 
раневой поверхности. Оптимальное расстояние между прибором и участком 
воздействия – 5 –10 см.

В процессе наложения кожных швов (с целью уменьшения 
геморрагического отделяемого)

 Методика:
Продолжительность 4 – 8 минут. Свет направляют под прямым углом к обрабатываемой 
части тела. Оптимальное расстояние между прибором и поверхностью тела – 5 –10 см.

На следующий день после операции (с целью уменьшения боли, 
отечности, гематом)

Методика:
По 6 – 8 минут 1– 2 раза в день. Свет направляют под прямым углом к обрабатываемой 
части тела. Оптимальное расстояние между прибором и поверхностью тела – 5 –10 см. 
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В течение 5 – 10 дней после операции (с целью уменьшения отечности 
и гематом)

 Методика:
Ежедневно по 6 – 8 минут 1– 2 раза в день. Свет направляют под прямым углом к 
обрабатываемой части тела. Оптимальное расстояние между прибором и 
поверхностью тела – 5 –10 см.

IV. Эстетическая медицина (послеоперационная обработка)
(по материалам отделения пластической реконструктивной и эстетической 
микрохирургии г. Челябинска, косметического отделения ОКВД г. Вологды и 
областной КБ № 3 г. Ульяновск)

Блефаропластика (с целью уменьшения боли, отека, гематомы)

Методика лечения:
По 2-4 минуты ежедневно 2-3 раза в день в течение 3 дней на область операции и 
места оттока лимфы. Свет направляют под прямым углом к обрабатываемой 
поверхности. Оптимальное расстояние между прибором и участком воздействия – 
5 –10 см.

Маммопластика (с целью уменьшения боли, гиперемии, отека)

Методика лечения:
По 4 минуты ежедневно 2–3 раза в день в течение 10 дней на область операции и 
места оттока лимфы. Свет направляют под прямым углом к обрабатываемой части 
тела. Оптимальное расстояние между прибором и поверхностью тела – 5–10 см.

Фейслифтинг (с целью уменьшения боли, отека, гематомы)

Методика лечения:
Ежедневно по 4 минуты на височную, скуловую, околоушную, заднешейную зоны 
3 – 4 раза в день в течение 10 дней. Свет направляют под прямым углом к 
обрабатываемой поверхности. Оптимальное расстояние между прибором и 
участком воздействия – 5 –10 см.

Липосакция (с целью уменьшения боли, отека, гематомы)

Методика лечения:
Ежедневно по 4-6 минут на каждую зону липосакции 3-4 раза в день в течение 10 
дней. Свет направляют под прямым углом к обрабатываемой поверхности. 
Оптимальное расстояние между прибором и участком воздействия – 5–10 см.
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Ринопластика (с целью уменьшения боли, отека, гиперемии, ускорения 
процессов регенерации)

Методика лечения:
По 4 минуты ежедневно 2-3 раза в день в течение 4 дней. Свет направляют под 
прямым углом к обрабатываемой поверхности. Оптимальное расстояние между 
прибором и участком воздействия – 5 –10 см.

Пластика сухожилий (с целью уменьшения боли, отека, гематомы)

Методика лечения:
По 4 минуты ежедневно 2-3 раза в день в течение 7 дней. Свет направляют под 
прямым углом к обрабатываемой поверхности. Оптимальное расстояние между 
прибором и участком воздействия – 5 –10 см.

Дермабразия (с целью уменьшения боли, отека, гематомы, ускорения 
процессов регенерации)

Методика лечения:
По 2-4 минуты на поле 2-3 раза в день в течение 10 дней. Свет направляют под 
прямым углом к обрабатываемой поверхности. Оптимальное расстояние между 
прибором и участком воздействия – 10 см.

Перманентный макияж губ (с целью уменьшения отечности, гиперемии, 
предотвращения рецидива герпеса)

Методика лечения: 
Биоптронпрофилактика герпеса проводится за 1 – 2 дня до операции по 4 минуты 
1-2 раза в день на области возможного появления высыпаний. Свет направляют под 
прямым углом к обрабатываемой поверхности. Оптимальное расстояние между 
прибором и участком воздействия – 5 – 10 см.

Перманентный макияж век, бровей (с целью уменьшения боли, отека, 
ускорения процессов регенерации)

Методика лечения:
Ежедневно однократно по 6 минут на участок процедуры и места оттока лимфы. Свет 
направляют под прямым углом к обрабатываемой поверхности. Оптимальное 
расстояние между прибором и участком воздействия – 5 – 10 см.
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